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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

Z vyrobnej linky VF4 v zavode Lom Vcelare,
spoloénosti Carmeuse Slovakia s.r.o., 044 02 Turria nad Bodovou

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucéinova 23, 040 01Kosice
zdkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35 957 239
Cislo spravy: 03/136/2023 Datum : 10. 8. 2023
Prevadzkovatel: Carmeuse Slovakia, s. r. o. Sidlo: Rozvojova 2/B
ICO: 36 198 749 040 11 Kogice - Juh
Miesto / lokalita: Zavod Lom Véelare / 044 02 Turnia nad Bodovou
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny hmotnostny tok, sktorého pouzZitim sa vypocitava
vypustané mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢&. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov.

Objednavka: 4900009290 Datum : 22.12.2022

Den oprdvneného 15.6.2023

merania:

Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976

merania — veduci technik podia § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni &. 27658/2016 zo dia 18.5.2016

neskorsich predpisov:

Sprava obsahuje: 8 stran
2 prilohy
Ucel merania: 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢eného emisného limitu pre TZL

z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) vyhlagky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku
pre TZL ztechnologického zariadenia podla & 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR
¢.411/2012 Z.z.

Uc¢el konania - postup vypoctu mnoistva emisie schvaleny OU Kosice rozhodnutim
¢.2005/1527 zo dra 9.11.2005.
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SUHRN

1. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZzani ur¢eného emisného limitu pre TZL ztechnologického
zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.

Prevadzka: Zavod Lom Vcelare, 044 02 Turna nad Bodvou
VAR PCZ: 0870110
Cas prevadzky: prevadzka: podla poziadaviek zakaznika (najvyssie o¢akdvané emisie pri
maximalnej vyrobnej kapacite)
technoldgia diskontinudlna, emisne jednorezimova
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Vyrobna linka VF4
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania: hmotnostnd koncentrdcia zlozky v odpadovom plyne (OP) v mg/m?3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif: Filtre FO1, FO2, FO3, FO5 a FO6
Priemernd . S Rezim s
, Maximum Emisny limit - uwe .
Merana 3 hodnota . . najvyssimi Upozornenie na
. N3) L. (koncentracia) (koncentracia) o , 12
zlozka (koncentracia) [mg/m?]) [mg/m?]*) emisiami sulad/nesulad ?)
[mg/m?]") 8 & [4no/nie]
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Vyrobna linka VF4 — Filter FO1
Filter FO1 3 1 1 30 nie sulad
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Vyrobna linka VF4 — Filter FO2
Filter FO2 3 1 2 30 nie sulad
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Vyrobna linka VF4 — Filter FO3
Filter FO3 3 2 3 30 nie sulad
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Vyrobna linka VF4 — Filter FO5
Filter FO5 3 2 2 30 nie sulad
Zdroj / zariadenie vzniku emisii: Vyrobna linka VF4 — Filter FO6
Filter FO6 | 3 | 1 2 30 nie sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn

2) Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prilohe €. 7 &asti Il. bode 9.2 vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.
Poziadavka dodriania emisného limitu podla § 32 ods. 4 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov.

3) Polet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s urCenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom S$tatnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Laboratérium zodpoveda za vSetky uvddzané informacie okrem tych, ktoré poskytol zdkaznik. Medzi udaje
poskytnuté zdkaznikom patria najma informdcie prevzaté z platnej dokumentdacie a prevadzkovych zdznamov,
ktoré su uvadzané v €l. 2 a 5 tejto spravy. Laboratérium nenesie zodpovednost za informéacie dodané zdkaznikom,
ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (¢l. 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).
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2. Periodické oprdvnené meranie reprezentativneho individualneho hmotnostného toku pre TZL
z technologického zariadenia podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.

Prevadzka: Zavod Lom Vcelare, 044 02 Turna nad Bodvou
VAR PCZ: 0870110
Cas prevadzky: prevadzka: podla poZiadaviek zakaznika (reprezentativne emisie pri obvyklom

vyrobnom vykone)
technoldgia diskontinudlna, emisne jednoreZimova

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Vyrobna linka VF4
Merané zlozky: TZL
Vysledky merania: hmotnostny tok zloZky v odpadovom plyne (OP) v mg/m?3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif: Filtre FO1, FO2, FO3, FO5 a FO6
Pri A h
, riemerna anOta Priemernda hodnota Emisny limit Reprezentativny Upozornenie
Merana 1 (reprezentativny o, ., , .
. NY) , (individudlny emisny | (hmotnostny tok) rezim na
zloZzka hmotnostny tok) . . . .
faktor) [g/h] [dno/nie] sulad/nesulad
[g/h]

Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Vyrobna linka VF4 — Filter FO1

TZL 3 10,1 - - ano -
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Vyrobna linka VF4 — Filter FO2

TZL 3 3,30 - - ano -
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Vyrobna linka VF4 — Filter FO3

TZL 3 1,84 - - ano -
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Vyrobna linka VF4 — Filter FO5

TZL 3 5,48 - - ano -
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Vyrobna linka VF4 — Filter FO6

TZL 3 5,89 - - ano -

1) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.
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